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Отзывпо результатам использования аппарат микроволновой абляции бигЫае (У150п
Ме4!са]) для внутритканевой термоабляции опухолей печени

К настоящему моменту мыиспользуем новую систему микроволновой абляции Зш]ае
- от У15оп Мед!са! для лечения пациентов с первичными и метастатическими опухолями> печени в течение 18 месяцев. За время работы нами пролечено 30 пациентов с применение
системы Зи]ае, обработано 33 опухолевых узла. Аблация проводилась как самостоятельно
чрескожно,так и интраоперационно.

Мы имеем многолетний опыт применения различным систем, обеспечивающих
возможность локального контроля опухолей печени, таких как радиочастотная, лазерная
аблация, в т.ч систем микроволновой аблации других производителей, что позволило
оцёнить, как эффективность применения системы Зшае, так и удобство аппарата, и
эргономику процесса.

Основными преимуществами метода мкироволновой аблации опухолей является:
° МВА создает ббльшую,чем при РЧА, температуру в опухолевомочаге.
. Длительность воздействия меньше.
° Лучше распределяется тепло. В этой связи МВА может создать коагулят значительно

большего размера.
° МВА-оборудование оптимально для обработки кистозных образований.
* Отсутствие нейтральных электродови связанных с ними осложнений (ожогов)
*° При применении абляционных методик как микроволновой, так и радиочастотных

технологий тепло может отводиться от опухоли через «поглотители тепла», например,
кровеносные сосуды. Существует также «электрический сток», посредством которого
радиочастотный ток проходит по сосудам и другим тканевым плоскостям, «коротко
замыкая» ток и вызывая непредсказуемые объемы абляции. На микроволновые
системыэтоне влияет.
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Максимальная мощность генератора Зиме (\1зоп Меса!) составляет 120 Вт.
Подбор мощности производится с шагом 1 Вт, установка времени с шагом 1 мин и занимает
минимум времени.

Таймер привычно состоит из двух дисплеев: на левом фиксируется запланированная
длительность воздействия, на правом в процессе работы отражается текущая длительность
сеанса. При этом приббрная панель минималистична, управление устройством интуитивно
понятно. ' |

Аппликаторы представляют собой игольчатые инструменты с активной системой
жидкостного охлаждения со встроенным датчиком температуры.

Нами все вмешательства с применением системы биае выполняются в условиях



операционной под внутривенным наркозом. Навигация осуществляется под УЗ-контролем.
Особенностью этого устройства является исключительная легкость обнаружения
иглы/антенныс помощью ультразвука, вероятно за счет системыохлаждения.

В положении больного на спине в очаг устанавливается антенна для чрескожной
абляции, с рабочей частью антеннына уровне центра образования. В условиях постоянного
охлаждения антенныпроводится сеанс микроволновой абляции по заданным параметрам. В
своей практике для обработки солидных очаговых образованийв печени нами используется
мощность 90 Вт, подбор времени осуществляется индивидуально в зависимости от размеров
очага и уровня локализации,в т.ч близости к крупным сосудистым структурам. Изменение
сонографической картины регистрируется в режиме реального времени. По окончании
воздействия антенна извлекается в активном режиме для обработки трека. При чрескожной
абляции с применением охлаждаемой антенныудается достичь формирования достаточной
по объему зонывоздействия без непосредственных осложнений.

Для оценки динамики для всех пациентов нами выполняется визуализационный
контроль через месяц после операции- КТ, либо МРТ печени с в/в контрастированием. К
настоящему моменту максимальное динамическое наблюдение за пациентом в течение 18

месяцев не выявило признаков рецидива заболевания, в том числе в зоне микроволновой
абляции, что позволяет говорить об онкологической адекватности метода.

За время работы с системой Зиме от У15оп Меса! мы полностью удовлетворены
качеством и простотой использования аппарата
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